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RESUMEN

Antecedentes: Se compararon los resultados de dos nuevos métodos comerciales disponibles
para la deteccion de la proteina del dengue NS1 durante la fase aguda de la infeccion: el
método inmunocromatografico (ICT) de diagnostico rapido “Dengue NS1 Ag STRIP” (Bio-
Rad Laboratories - Marnes La Coquette, Francia), y el método ELISA por captura del
antigeno NSI1 del dengue “pan-E Dengue Early ELISA” (Panbio - Brisbane, Australia).
Ambas técnicas fueron comparadas con el método ELISA “Platelia™ Dengue NS1 Ag test”
(Bio-Rad) desarrollado en una sola etapa.

Meétodos: Se analizaron 272 sueros provenientes de pacientes con diagnostico de dengue. De
éstos, 222 sueros de pacientes con infeccion aguda por uno de los cuatro serotipos del dengue,
detectado por RT-PCR y/o aislamiento del virus. Cuarenta y ocho muestras de suero de
pacientes en fase aguda no infectados con el virus del dengue fueron incluidos en este estudio.
Resultados: La sensibilidad del método “Platelia Dengue NS1 Ag” en las muestras de suero
en fase aguda (n=222) fue del 87.4% (intervalo de confianza del 95%: 82.3% a 91.5%)); la del
método “Dengue NS1 Ag STRIP” después de 15 y 30 minutos fue del 81.5% (IC del 95%:
75.8% a 86.4%) y 82.4% (IC del 95%: 76.8% a 87.2%), respectivamente. Ambos métodos
demostraron una especificidad del 100% (97.5% IC: 92.6% a 100.0%). El test “pan-E Dengue
Early ELISA” demostr6 una sensibilidad del 60.4% (IC del 95%: 53.4% a 66.8%) y una
especificidad del 97.9% (IC del 95%: 88.9% a 99.9%).

Conclusion: Nuestros resultados apoyan el uso de los métodos basados en la deteccion del
antigeno NSI para el diagnostico de la infeccion por virus del dengue durante la fase aguda.
El método inmunocromatografico (ICT) de diagnostico rapido “Dengue NS1 Ag STRIP” — el
primer método de diagnostico rapido de infeccion por dengue — demostré una alta
sensibilidad y especificidad, y podria ser recomendado para la deteccion de casos de dengue
en terreno. El método “pan-E Dengue Early ELISA” desarrollado en dos etapas demostrd una
sensibilidad inferior a la del método “Platelia Dengue NS1 Ag”: este método ELISA en dos
etapas se debe combinar con la deteccion de anticuerpos IgM anti dengue para el diagnostico
de la dengue.



